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流量計のつまみを無理に右に回し続けないでください 

流量計を使うときの注意事項 

流量計のつまみを回して止水した後に、更につまみを右に回さないでください。無理な力をか

けてつまみを右に回し続けると、内部の留め具が脱落し、流量計のつまみ部分が抜け、抜けた

部分から水が吹き出すおそれがあります。 

なお、弊社の流量計は流量調整を目的としています。設備側の水を止めるバルブの代用品とし

て使用しないでください。 

 

つまみ

無理に右に回し続けると 
この部分が抜けるおそれがあります  

お問い合わせ 

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいた

します。 
 


